Iepirkuma identifikācijas numurs

OSI-I/2009-33
1. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Konta Nr. bankā
	LV41UNLA0001001609845

	Kontaktpersona
	Artūrs Aksjonovs

	Tālruņa Nr.
	+371 67014884

	Faksa Nr.
	+371 67014813

	e-pasta adrese
	arturs@osi.lv

	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00


Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta

3.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2009. gada 1. oktobrim plkst. 10:00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 245. kab.

3.2. Iepirkuma izpildes termiņš – 05.10.2009.

3.3. Cenu piedāvājums: Viens uz visu apjomu.
3.4. Cena jānorāda bez PVN.
Tehniskā specifikācija

Slēgtā cikla cirkulācijas ūdens dzesētājam ar cirkulācijas sūkni. 

Apraksts:
Dzesēšanas loka materiāls: Nerūsējošais tērauds.
Ūdens rezervuāra materiāls: Nerūsējošais tērauds.
Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds.
Nepieciešamās temperatūras iestādīšana un esošās temperatūrās attēlošana: Digitāls displejs.
Vienkāršs vadības interfeiss: Ne vairāk kā trīs vadības pogas.
Ūdens tvertnes piepildījuma rādītājs: Stikla lodziņš ar līmeņa indikatoru.

Tehniskie parametri:
Darba temperatūra: -20...+40 0C

Temperatūras attēlošanas solis: 0,1 0C

Temperatūras stabilitāte: 0,2 0C

Dzesēšanas jauda: vismaz 0,07 kW pie -20 0C un vismaz 0,3 kW pie +15 0C

Iebūvēts cirkulācijas sūknis ar jaudu vismaz 20 l/min un maksimālo izejas spiedienu 0,2 atm.
Minimālais uzpildes tilpums mazāk kā 1,5 l; ūdens  izplešanās tilpums rezervuārā vairāk kā 2 l.

Iekārtas ārējie izmēri: Ne lielāki par 20x40x40 cm (platums x garums x augstums).

Iekārta darbojas no elektriskā tīkla ar parametriem: 220 - 230 V 1Ph 50Hz.

Nepieciešamais daudzums: 3 iekārtas
